e AO Brotzu

D eliberazione n. AB/‘ 8

Adottata dal Direttore Generale in data 2 1 AGO' 2018

Oggetto: Autorizzazione a contrarre Procedura negoziata ai sensi dell'art. n. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/16, per la fornitura di n. 50 letti di degenza elettrici per vari Reparti del P.O. San Michele. Importo
complessivo a base d'asta € 180.000,00 oltre iva di Legge.

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Dott. ssa Laura Balata
Dott. Vinicio Atzeni

7y N AN
PUBBLICATA ALLALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU” A PARTIRE DAE 9 AGU. ZUlger 15

gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che la Direzione Medica del P.O. San Michele con nota prot. n. 6601/2018, in atti, ha
trasmesso il fabbisogno dei letti di degenza elettrici — relativo al solo Presidio in parola —
quantificato in n. 372 letti;

Atteso che al fine di sopperire alle situazioni piu critiche si procedera, in prima battuta, con

Considerato

Facquisto di n. 50 letti di degenza elettrici;
che si rende necessario ed inderogabile procedere mediante ['utilizzo del MEPA,;

Rilevato che per l'acquisizione della fornitura in oggetto, l'importo complessivo a base d'asta &
pari a € 180.000.00 oltre iva di Legge;

Visto il Capitolato Speciale di gara (All. “A” fg. 1);

Preso Atto che & dovuto il contributo al’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n.
1300 del 20.12.2017, per un importo pari a € 225,00;

Atteso che ai sensi dell'art. n. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute
a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita
organizzativa responsabile dellistruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonche dell'adozione del provvedimento finale;

Atteso altresi, che ai sensi dell'art. n. 5 della Legge n. 241/90 e dellart. n. 31 del D. Igs. n.
50/2016 si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto urgente ed indifferibile I'adozione del presente atto per I'espletamento della procedura di
che trattasi;

Visti il D. Igs n. 50/16 e la L.R. 10/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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s AO Brotzu

Segue delibera n. /{8/{8 del ? 1 AG0, 2018

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. diautorizzare il ricorso alla Procedura negoziata ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. b) de!l D. Lgs. n.
50/16, per la fornitura di n. 50 letti di degenza elettrici per vari Reparti del P.O. San Michele, per un
importo complessivo a base d’asta pari a € 180.000,00 oltre Iva di Legge;

di approvare il Capitolato Speciale di gara (All. “A” fg. 1);
che & dovuto il contributo al’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1300 del
20.12.2017, per un importo pari a € 225,00;

4. di individuare I'Unitd Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento

procedimentale, nonché delladozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisti Beni e Servizi;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

di disporre 'immediata esecutivita del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 13, del
D. Igs. n. 50/2016;

Il Direttore Amministrativo 1l Dyiret re Sagitario
Dott. ssa Laura Balata Dott. \ [0 Atzeni

Pl

Il Direttére Generale
t. ssa Graziella Pintus

$.C. Acquisti Beni e Servizi
Resp.le $.C. ABS Dott.ssa Agnese Fodg? ;
Resp. Sett. Acq. Servizi e Lig. Fatture Dott. D.Massacci Yk\
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AO Brotzu SC Acauisti Beni e Servizi

Capitolato Speciale.
Si richiede la fornitura di n. 50 letti di degenza elettrici con le seguenti caratteristiche:
Letto elettrico con piano rete a 4 sezioni 3 snodi movimentato da attuatori elettrici.
Piano rete in grado di accogliere i materassi statici e dinamici attualmente in commercio.
Il piano rete a quattro sezioni composto da elementi monoscocca stampati in materiale plastico
lavabile privi di spigoli vivi, facilmente rimovibili, in materiale sanificabile e resistente ai materiali
di pulizia utilizzati presso le strutture ospedaliere.
Le dimensioni degli elementi devono essere ridotte per semplificare la pulizia e disinfezione
anche ad immersione.
N. 4 semi sponde servoassistite che seguono le posizioni del letto con meccanismo di discesa
ammortizzato per la sicurezza degli operatori, sponde facilmente asportabili.
Spalle stampate in materiale plastico in un unico blocco, rimovibili sia al lato testa che al lato
piedi. Dotate di sistema con leva singola per permettere di bloccare 'estrazione se I'operatore
lo ritiene opportuno. Possibilita di personalizzazione del colore.
Le parti in plastica devono essere facilmente rimovibili per una facilitd di sanificazione e
additivate con antibatterico.
Sezione gambale superiore regolabile elettricamente, 'inclinazione deve essere accompagnata
da una traslazione per ridurre la compressione addominale e migliorare confort del paziente.
Sezione gambale inferiore regolabile manualmente.
Altezza del piano regolata elettricamente.
Altezza minima da terra (cm 36) del piano di appoggio del materasso ridotta per facilitare
Fuscita del paziente dal letto e aumentare la sicurezza.
Doppio comando manuale RCP per manovre rianimatorie posizionato su ambo i lati.
Il sistema deve consentire I'abbassamento rapido ma non traumatico della sezione schienale.
Comandi elettrici tramite pulsantiera mobile con cavo estendibile.
Presenza di batteria per movimentare il letto in caso di assenza di rete elettrica.
Sistema di bloccaggio ruote contemporaneo e direzionale mediante leva raggiungibile da
entrambi i lati del letto. Ruote piroettanti diametro non meno di 125 mm.
Grado di protezione IPx6 o equivalente (ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016).
Carico di lavoro almeno sicuro 250 Kg.
Asta porta flebo con non meno di 4 ganci.
Asta solleva malati.
Comodino stampato in materiale plastico senza parti assemblate, privo di spigoli faciimente
sanificabile. Comodino bifronte dotato di cassetto e ante in materiale plastico.
Tavolo servitore regolabile in altezza tramite molla a gas, con possibilita di inclinare il tavolo a
leggio.
Garanzia non meno di 12 mesi.
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